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SEYSSO Oxygen Travel )
Irygator do Higieny
Jamy Ustnej

Instrukcja obstugi
SOO0I10/POI101

Mode

Przed uzyciem zapoznaj sig z instrukcjg obstugi.

Nie wyrzucaj jej.



BEZPIECZENSTWO STOSOWANIA

Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji obstugi majg na celu
poinstruowanie uzytkownika o prawidtowej i bezpiecznej obstudze
urzgdzenia, tak aby unikng¢ potencjalnych urazéw i uszkodzen.

PRZED UZYCIEM ZAPOZNAJ SIE
ZINSTRUKCJA OBSLUGI.

ZAGROZENIA

« Urzadzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego uzycia
przez dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawnos$ci
motorycznej, psychicznej albo poznawczej.

» Nie probuj samodzielnie naprawia¢, modyfikowac¢
ani demontowac czesci urzgdzenia.

« Nie umieszczajurzgdzenia w miejscu, gdzie moze wpasé
do wanny lub umywalki.

« JeSlitadowarka wpadnie do wody, nie prébuj jej wyciggac.
Niezwtocznie odtgcz jg od kontaktu.

« Nie uzywaj urzgdzenia w kagpieli lub pod prysznicem.

OSTRZEZENIA

» Dziecido lat 8 oraz osoby o ograniczonej sprawnosci
motorycznej, psychicznej albo poznawczej mogg uzywac
produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.

» Urzadzenie nie jest zabawkg.

« Czyszczenie i konserwacja urzadzenia nie powinny by¢
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorostych.

« Urzadzenia nie nalezy demontowa¢ z wyjgtkiem sytuacji,
gdy ma ono zosta¢ poddane utylizacji. Akumulator powinien
by¢ usuniety z urzgdzenia zanim zostanie zutylizowane.

« Akumulator powinien zosta¢ zutylizowany w bezpieczny sposéb.

« Zeby zobaczy¢, jak usung¢ akumulator z urzgdzenia zobacz
punkt ,Utylizacja” na stronie 8.
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Przy usuwaniu akumulatora urzgdzenie nie moze znajdowac
sie na tadowarce.

Urzadzenie powinno by¢ tadowane tylko za pomoca tadowarki
dotgczonej do zestawu.

Nie napetniaj zbiornika wodg o temperaturze przekraczajacej
40°C.

Przed kazdym uzyciem sprawdz stan urzgdzenia. Jezeli jest
uszkodzone, nie uzywaj go.

Nie uderzaj ani nie upuszczaj urzgdzenia. Jezeli na skutek
takiego dziatania pojawi sie uszkodzenie — zaprzestan
uzywania produktu.

Przed podtgczeniem tadowarki do prgdu, upewnij sie,

ze wtyczka jest sucha.

Jezeli przewdd zasilajgcy zostat uszkodzony, powinien zostac¢
wymieniony na nowy przez oficjalny serwis SEYSSO.
Bezzwtocznie zaprzestan uzywania tadowarki.

Trzymaj przewdd zasilajacy z dala od nagrzanych powierzchni.
Nie wigczaj urzgdzenia bez natozonej koncowki.

Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie, ani w innej cieczy.

Trzymaj konncéwke irygatora poza zasiegiem dzieci; istnieje
ryzyko zadtawienia.

Ptyny do ptukania ust mogg uszkodzi¢ urzgdzenie. Nie wlewaj
ptynéw do ptukania ust do zbiornika wody.

Jezelipo lub w trakcie irygacji odczuwasz b6l albo dyskomfort
lub masz jakiekolwiek obawy zwigzane z wptywem urzadzenia
na Twoje zdrowie, skontaktuj sie z lekarzem.

Skonsultuj sie z lekarzem, jezeli przez ostatnie dwa miesigce
przeszedte$ zabieg operacyjny w jamie ustne;.

Nie przyciskaj koncowki zbyt mocno do dzigset, ani zebow.
Uzywaj tylko oryginalnych koncéwek do irygatoréw marki
SEYSSO.

Urzadzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni
miedzyzebowych, dzigsetijezyka. Nie uzywaj gow zaden
inny sposéb.

Koncowki SEYSSO Oxygen Pocket uzywaj tylko na programie
Soft. Wysokie cisnienie moze uszkodzi¢ koncéwke.
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Konfiguracja

. Koncowka

. Znacznik Uzytkownika

. Przewod ssgcy

Filtr

. Uszczelka zbiornika wody
. Zbiornik wody

. Wieczko zbiornika wody

a. Przycisk zwalniajgcy blokade
koncowki

b. Wiacznik/Wytacznik

c. Przycisk zmiany trybu pracy

d. Wskaznik aktywnego trybu
pracy

e. Korpus/rekojesc¢

f. tadowarka

S _xc. _.J@

Uwaga:

W nowym urzadzeniu (jego zbiorniku, korpusie/rekojesci lub
koncowce) mogg znajdowac sie resztki cieczy pozostate po tescie
sprawnoéci. Nie powinny one wzbudza¢ zadnych obaw w uzyciu
irygatora.
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INSTRUKCJE UZYCIA KROK PO KROKU

tadowanie urzadzenia (Rys. 1)

1. Podtgcz tadowarke do pradu.

2. Umies¢ urzadzenie natadowarce.

3. Wskaznik natadowania akumulatora (CH) miga, gdy
urzgdzenie sie taduje, gdy dioda zgasnie urzgdzenie
jest w petni natadowane.

Uwaga:

Jezeli wskaznik natadowania
akumulatora (CH) miga w czasie

lub poirygacji oznacza to,

ze urzadzenie wymaga natadowania.
Petny cykl tadowania zajmuje

okoto 24 godzin.

Rys.1

» Przed pierwszym uzyciem, oraz w przypadku, gdy irygator
nie byt uzywany przez co najmniej 3 miesigce taduj urzadzenie
przez petne 24 godziny. W petni natadowany irygator dziata
do 70 minut.

« Zeby przedtuzyé zywotno$¢ akumulatora — taduj irygator tylko,
gdy sygnalizuje takg konieczno$¢. Dodatkowe dotadowywanie
akumulatora moze skréci¢ jego zywotno$¢. Nie zaleca sie
roztadowywania akumulatora do konca.
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Uzytkowanie

1.

2.

Nat6z koncowke na korpus urzadzenia.
(Rys. 2)
Otworz wieczko zbiornika i napetnij
urzgdzenie wodg o temperaturze
nieprzekraczajgcej40°C. Doktadnie
zamknij wieczko. (Rys. 3)
Mozesz tez odtgczy¢ zbiornik od irygatora
i napetni¢ go wodg przez gtéwny otwor.
Pociggnij zbiornik w dét tak, by zesliznat
sie on po prowadnicach korpusu.
Po napetnieniu przymocuj zbiornik
z powrotem do korpusu. (Rys. 4)
Naciskaj przycisk ,Mode” w celu wybrania
trybu. W czasie irygacji mozesz rowniez
zmieniac tryby pracy. (Rys. 5)
Normal: tryb do codziennej higieny jamy
ustne;j.
Soft: tryb przeznaczony dla os6b
o delikatnych dzigstach.
Pulse: tryb dojednoczesnego
czyszczenia i masazu dzigset.
Uwaga: koncowki SEYSSO Oxygen
Pocket uzywaj tylko na programie
Soft. Wysokie cisnienie moze
uszkodzi¢ koncowke.
Trzymaj urzgdzenie w pozycji pionowej
z koniuszkiem koncowki skierowanym
w strone Twoich zebdw.
Rozchyl usta, aby umozliwi¢ przeptyw
wody.
Nacisnij przycisk ,On/Off” aby zaczgé¢
irygacje. (Rys. 6)
1). Kieruj strumien wody pod katem 90°
do zebdw idzigset
2). Powoli przesuwaj koncéwke irygatora
wzdtuz linii dzigset i przestrzeni
miedzyzebowych.
3). Doktadnie czy$¢ okolice zamkow
aparatu ortodontycznego, koron
i mostow.
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Pulse / CH
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Nacisénij przycisk ,On/Off” aby
zakonczyc¢ irygacje. W razie potrzeby
wymien koncowke naciskajgc przycisk
zwalniajgcy blokade koncowki. (Rys. 7)
Po skohAczonejirygacji naci$nij przycisk
,On/Off” zeby wytgczy¢ urzgdzenie.

Po zakonczonej irygacji (Rys. 8)

1.

Otworz wieczko zbiornika i wylej reszte
wody.

2. Wiacz na chwile urzadzenie przyciskiem
,On/Off” by pozby¢ sie resztek wody.

3. Wytacz urzadzenie i zamknij wieczko
zbiornika.

4. Woytrzyjurzadzenie suchym recznikiem.

Uwaga:

Pozostawianie wody w urzgdzeniu sprzyja
namnazaniu sie w nim bakterii. Jesli
urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez
dtuzszy czas upewnij sie, ze zostato
odpowiednio osuszone po irygacji.

Kompatybilnos¢ koncowek
Irygator SEYSSO Oxygen Travel jest

kompatybilny z koncéwkami SEYSSO Oxygen
Standard, SEYSSO Oxygen Pocketi SEYSSO

Rys. 6

Wymief konicowke

Naciénij przycisk L=

O]

Rys. 7

Rys. 8

Oxygen Orthodontic. Nie gwarantujemy poprawnego dziatania
urzagdzenia w przypadku uzycia innych koncéwek niz wymienione.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia irygatora uzywaj tylko czystej wody lub tagodnych
Srodkéw czyszczgcych. Stosowanie substancji o kwasnym odczynie
(np. roztworu sody oczyszczonej, octu lub kwasku cytrynowego) moze
spowodowac jego uszkodzenie.

1.

Irygator nalezy odkamienia¢ raz w miesigcu dedykowanymi

do tego celu rodkami czyszczgcymi.
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2. Do czyszczeniaiodkamieniania urzgdzenia nie stosuj wody
o temperaturze wyzszej niz 50°C.

3. Trzymajurzadzenie z daleka od wysokiej temperatury
i bezposredniej ekspozycji na $wiatto stoneczne.

Korpus (Rekojes¢)

1. Oczys$¢ korpus za pomocg mydta w ptynie i osusz czystym
recznikiem.

2. Nie zanurzaj korpusu w wodzie.

3. Poumyciu osusz korpus.

tadowarka indukcyjna

Sprawdz stan kabla i wtyczki. Oczy$¢ tadowarke suchym, czystym
recznikiem. Regularnie powtarzaj ten zabieg.

Koncoéwka

1. Oczy$¢ koncdéwke wodg i osusz czystym recznikiem.
2. Wymieniaj koncowke na nowg co 6 miesiecy.
Przewéd ssacy

1. Umyjwodgiwytrzyjczystym recznikiem.

2. Nie wyginaj, nie ciagnij, ani nie skrecaj przewodu.
Zbiornik wody

1. Umyjzbiornik wodg i osusz czystym recznikiem.

2. Jeslizbiornik nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas pamietaj
o jego doktadnym osuszeniu.

Rozwigzywanie probleméw

Prawdopodobna

Problem przyczyna

Rozwigzanie

Irygator byt nieuzywany,
przez co najmniej
3 miesigce

Natadujirygator

Irygator nie dziata przez 24 godziny

Akumulator zakonczyt Skontaktuj sie

Irygator dziata

tylko przez kilka
minut, nawet tuz
po tadowaniu

swoj okres
eksploatacyjny

z serwisem
posprzedazowym

Czas tadowania byt
zbyt krotki

Nataduj urzgdzenie
przez 24 godziny
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Cisnienie wody
jest bardzo niskie

Koncoéwka jest zapchana.
Twarda woda moze
powodowacé zatykanie sig
koncowki

Koncowka jest
zdeformowana

Wymien koncéwke.
Wymieniaj koncowke
przynajmniejraz na
3 miesigce.

Woda nie wyptywa

Zbiornik jest pusty

Napetnij zbiornik

Urzgdzenie zostato zbyt

z koncowki Trzymaj urzadzenie
urzadzenia mocno.prz_echylo'ne W pOZYGji PIonowej
w czasie uzywania
Utylizacja

Akumulator znajdujacy sie w urzgdzeniu jest tatwy do usuniecia
i utylizacji. Kiedy cykl zycia produktu dobiegnie konca, przed

utylizacjg catego urzgdzenia usun z niego
akumulator zgodnie z ponizszg instrukcjg.

W trakcie tych czynnoséci szczegélnie zabezpiecz

swoje oczy, dtonie, palce i otoczenie.

1. Usun dwie zaslepki ze spodu korpusu

(punkt®, Rys. 9)

2. Wsun $rubokret w powstatg przestrzen,
przekre¢ w kierunku przeciwny do ruchu
wskazowek zegara — otworzy sie dolna
pokrywa. (punkt®@, Rys. 9)

3. Wysun zbiornik na wode, odkre¢ dwie $ruby

przy przewodzie ssgcym (Rys. 10)

4. Otworz gorng pokrywe, wyjmij wewnetrzng czes¢ urzgdzenia,
odkre¢ wszystkie $ruby (Rys. 11)

5. Przetnij przewody akumulatora i wyjmij go z urzgdzenia (Rys. 12)

Jezeli masz jakie$ watpliwosci dotyczgce procesu utylizacji —

skontaktuj sie ze swojg lokalng jednostkg odpowiedzialng

za zarzgdzanie odpadami.




Uwagi dodatkowe
1.
2.
3

4.

Nie udostepniaj swojej koncéwki innym uzytkownikom.

Nie zwijaj kabla zasilajgcego tadowarki zbyt ciasno.

Nie umieszczaj na tadowarce metalowych przedmiotow
(np. monet, spinaczy itp.).

Odtgczajtadowarke, jezeli wiesz, ze nie bedzie uzytkowana
w najblizszym czasie.

5. Szczelina znajdujgca sie niedaleko mocowania zbiornika, jest
intencjonalnai nie wptywa na szczelnos$¢ rekojesci.

Specyfikacja Irygatora Dentystycznego

SEYSSO OXYGEN

Nazwa produktu

SEYSSO Oxygen Travel Irygator
do Higieny Jamy Ustnej

Napiecie 110-240 VAC 50/60 Hz
Moc 0.7-1.7W

Typ przetacznika Przycisk
Wyswietlacz LED

Wyswietlane informacje

Tryb pracy + poziom natadowania akumulatora

Maksymalne cisnienie

6,2 bar

Pojemno$¢ zbiornika 150 ml

Czas pracy Do 70 minut

Sposoéb tadowania tadowanie indykcyjne
Czas tadowania Okoto 24 h

Typ akumulatora Li-lon

Sygnalizacja roztadowania
akumulatora

Migajgca dioda

Klasa wodoszczelnosci

IPX7

1SO 9001
Registered

v

QUALITY
MANAGEMENT
015

1ISO 13485
Registered

1S09001 & 1SO13485 Certificated Manufacturer

@ Ey

Intertek

C€ FE

o
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Gwarancjai serwis

Irygator SEYSSO Oxtgen Travel jest objety gwarancja na okres
dwoch lat od daty dokonania zakupu.

Gwarancji na produkt udziela firma WM Brands sp. z 0.0.

z siedzibg na ulicy Dziupli 12 w Warszawie.

Gwarancja obowigzuje w krajach, w ktérych produkt zostat
sprzedany przez firme WM Brands sp. z 0.0. lub upowaznionego
dystrybutora.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia zwigzane z wadami
fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Gwarancja
dotyczy elementoéw, wptywajacych na funkcjonowanie irygatora.
W ramach gwarancji, gwarant zobowigzuje sie do naprawy lub
wymiany uszkodzonego elementu. Gwarancja nie wytacza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzen kosmetycznych lub wad powierzchniowych, ktore
nie majg wptywu na prawidtowe dziatanie produktu;

2. Uszkodzen spowodowanych niewtasciwym sposobem
uzytkowania lub przechowywania produktu;

3. Produktow rozmontowywanych lub naprawianych przez punkt
naprawy inny niz wskazany przez producenta;

4. Uszkodzen produktu spowodowanych niestabilnym poziomem
napiecia w sieci albo napieciem przekraczajagcym okreslony
zakres;

5. Jesli Uzytkownik nie posiada waznego dowodu zakupu
produktu;

6. Gdy okres gwarancji produktu minat.

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt pod adresem:
reklamacje@seysso.com



